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Relativi alla Gara d'appalto con procedura aperta per la fornitura e installazione di N. 18 MONITOR 
MULTIPARAMETRICI N.15 VENTILATORI NEONATALI N. 1 SISTEMA COMPUTERIZZATO DI GESTIONE DI 
UNA SALA OPERATORIA E  N. 5 ENDOSCOPI ALTA DEFINIZIONE da destinare alle strutture del P. O. di 
Monserrato e del P.O. San Giovanni di Dio dell'AOU di Cagliari, suddivisa in n. 7 lotti distinti - POR FESR 2007-

2013 - Linea di Attività 2.2.2.a 

N. 
Riferimento al 

Capitolato 
Domanda Risposta 

CAPITOLATO SPECIALE 

33 
Tutti i lotti 
tranne il lotto 3 

Se si partecipa alla gara per tutti i lotti tranne il 
lotto 3 è necessario effettuare il sopralluogo  

No non è necessario; il 
sopralluogo, ma non a pena 
di esclusione,  solo per il 
lotto 3 

34 Lotto 3 

SI chiede se sia previsto di predisporre in seguito 
un PSC e  
conseguentemente richiesto alle aziende 
appaltatrici la predisposizione di  
un POS; 
se e come devono essere integrate nel DUVRI 
del committente e valutazioni  
dei rischi interferenti introdotti dalle aziende 
appaltatrici con la propria  
operatività considerata la numerosità degli 
operatori delle diverse aziende  
che ragionevolmente dovranno intervenire 
nonché la compresenza all'interno  
dello stesso padiglione Q  di  altri installatori per i 
restanti lotti 

1) Stante la tipologia 
dell'Appalto al LOTTO 3, 
forniture ed opere, è a 
carico dell'aggiudicatario la 
predisposizione del PSC. 
2) Rimane l'obbligo della 
redazione del POS per le 
imprese esecutrici. 
3) I rischi interferenziali 
devono essere contenuti nel 
PSC e nel POS 
 

35 
Chiarimento  n. 
26  relativo al 
lotto n. 7-2 

Nel chiarimento erroneamente è stato riportato 
l’indicazione dei due monitor per laparoscopia e 
nella risposta è stato indicato che è richiesto un 
monitor a parete  da 40” 

Si tratta di un refuso; il 
chiarimento è da intendersi 
relativo al lotto 3  vedi 
chiarimenti n. 17 e n. 18 
pertanto per quanto riguarda 
le caratteristiche tecniche 
richieste per il lotto n. 7 ci si 
deve riferire a tutto quanto 
indicato nel capitolato 
tecnico. 
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